
CAS SA
Laborator Analize Ape
Statia de Epurare

FigA de analize a comenzii / contractului

1. Client: Spitalul Clinic Oragenesc, str. Spitalului nr. 42, Huedin, jud. cluj
2. comandd / Cont'actt 1254 107.09.2015:
3. Data analizei comenzii / contractului: 17.os.2015
4. Analize solicitate: CCOCT, Detergenti anionici

a. Formulate exDlicit:
daxnuo

Daci nu, clientul este ingtiinlat Nu e cazul.
b. CaDabilitate laborator:

i.Personal (competent, instruit, disponibil)
daxnuo

ii.Echipamente (funclionale, etalonale, verificate metrologic)
daxnuo

iii.Reactivi (materiale de referinF certificate, materiale de referinld, etaloane,
reactivi chimici)

daxnuo
iv.Metode de incercare (documentate, validate gi adecvate scopului dorit)

daxnuo
'1. Analize executate: CCOCT, Detergenli anionici.

a. Prelevare: conform standardului SR ISO 5667-10/1994
b. Efectuare analize: conform standardelor de metode
- Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen SR ISO 6060/1996;

CCOCr
Performantele metodei: Limita de cuantificare 30 mg/l;

lncertitudinea extinse t 4,45% (k=2,95%)
- Calitalea apsi. Determinarea agenlilor de suprafate anionici prin mdsurarea

indicelui de albastru de metilen MBAS; SR ISO 903/2003; Detergenti anionici
Performantele metodei: Limita de deteclie a metodei 0,05 mg/i;

c. Echipamente utilizate:
- Balantd analitica Sartorius MSE 224Sl28905531
- Balan{d analiticd Sartorius MSE 225S /2900'1214
- Etuve Memmart UF 55/ 8213.0689
- Omogenizator WiseMix HG-15D1060
- Sistem de digestie CCO-Cr Gerhardt 17 008130029
- SDectrofotometru UV /lS Perkin Elmer Lambda 25 / 501S13022511
d. Proba de apa trebuie recol{ate conform specificatii lor de maijos:

i. Recipient:
siicla x plastic x

ii. Volum necesar de probS:
-0,51 in recipient de sticld - pentru determinarea agentilor de suprafate anionici
- 1l in recipient de plastic - pentru determinarea celorlalti indicatori
e. Conditii de transport: maxim 4 ore de la prelevare, pdstrare la temperatura 4'C;
f. Pestrare probd in laborator: maxim 24 ore.
g. Timp alocat: 20 zile.
h. Cost total: Coform Ofertei de Servicli.
i. Programare recoltare (luna): Probd recoltata de client.



j. Menliuni speciale privind analizele Nu € cszul.

2. Concluzii. Laboratorul este capabil sa efectueze incercdrile solicitate?
dax nuo
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